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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

  

1. Hasil pengamatan fisik diketahui identitas komponen TC telah terekap dalam 

data SIMDONDAR, dimana untuk tangal pembuatan komponen TC dari ke-4 

kantong dibuat pada tanggal yang sama yaitu 21 Juli 2023 dan tanggal 

kadaluarsa 26 Juli 2023, dengan golongan darah dari ke empat kantong 

bergolongan darah A rhesus positif.  

2. Hasil pengamatan fisik diketahui volume ke-4 kantong mengalami penurunan 

dari hari ke-0 sampai dengan hari ke-7. 

3. Skor hasil pengamatan swirling komponen TC diketahui ke empat kantong 

dari hari ke-0 sampai dengan hari ke-4 swirling masih tampak jelas dengan 

hasil skoring swirling semuanya menunjukkan skor 3, namun pada hari ke-5 

kantong 2 menunjukkan penurunan skroning swirling yang menunjukkan 

nilai 2, dan penurunan skoring swirling terjadi pada semua kantong di hari 

ke-7, dengan skor paling rendah yaitu pada kantong 2. 

 

B. Saran 

1. Peneliti lain. 

Bagi peneliti yang tertarik melakukan penelitian dengan topik yang sama 

dapat melakukan pengamatan fisik dengan parameter yang lain dan tidak 

hanya melakukan pengamatan skor swirling. 

2. Unit Donor Darah PMI Kota Yogyakarta 

Meningkatkan sarana di laboratorium produk rilis seperti menyediakan lampu 

pengamatan yang tidak jauh dari agitator tersebut agar komponen TC tetap 

terjaga kualitasnya.  
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